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Attention! The first charging cycle should take 24 hours. Achtung! Der erste Ladezy-
klus soll 24 Stunden dauem. Attention! Le premier cycle de charge doit prendre 24
heures. ipoocoxr! O TIPWTOC KUKAOC POPTIONG Ba TIETEL va AdBEl 24 WPEC.

TIP Use JETPIK UV Sanitizer regularly to kill bacteria and keep nozzle and toothbrush clean.
TIPP Benutzen Sie das UV-Desinfektionsgerat von JETPIK regelmaBig um DuUsenaufsatze
und Zahnburstenkdpfe rein zu halten.  ASTUCE Ultilisez régulierement le désinfecteur UV de
JETPIK pour nettoyer les embouts de buse et maintenir les tétes de brosse a dents pures.
ZupBoLAEG Xpnooroleite Tov anoatelpwTr) JETPIK ouxvd yia va OKOTWOETE Ta BAKTIA KAl VA
AlaTNENOETE TO AKOOPUOIO KAl TNV 0OOVTOROLETOA KaBaPA.

EN Insert one Floss Capsule into
the nozzle.

DE Schieben Sie eine Zahnseiden-
patrone in den Disenaufsatz.

FR Faites glisser une cartouche de
fil dentaire dans ’embout de buse.
GR Elodyete pia kapouAia
080VTIKOU VAUATOG OTO akpodUalo.

EN Place the nozzle into the handle
completely.

DE Schieben Sie den Diisenaufsatz
bis er fest einrastet in das Handstlick.
FR Poussez ’embout de buse jus-
qu‘a ce qu'il se verrouille fermement
dans la piece a main.

GR TomnoBetriote T0 akpodLOLo OTN
Aapn.

EN Connect the water supply hose to the
handle and fill cup with water.

DE Verbinden Sie den Wasserschlauch mit
dem Wassereinlass am Handsttick. Fillen
Sie ein GefaB mit Wasser und tauchen sie
den Schlauch ein.

FR Connectez le tuyau d‘eau a l‘entrée
d‘eau sur la piece a main.

Remplissez un récipient avec de |‘eau.
GR Zuvdéate To AaOTIXAKL TIAPOXG VEPOL
otn Aapr) Kal yepiote To OTAPL Pe vePod.

EN Press On/Off button to let the water below
the floss out into the nozzle (prime the floss).
DE Pressen Sie den On/Off Knopf um die
Zahnseide durch die Diise zu driicken. Bei erst-
maliger Benutzung saugen Sie an der Dise des
ausgeschalteten Geréts, bis Wasser kommt.

FR Appuyez le bouton On/Off afin de pousser le
fil dentaire a travers la buse. Lors de la premiére
utilisation, aspirez sur la buse de I'appareil a
l‘arrét, jusqu’a ce que I'eau vienne.

GR Migote Tov Slakomtn Aettoupyiag On/Off

Yl va ETUTPEPETE TNV EIOPON TOL VEPOU KATW
ano 1o 0dovTIKS vApa Péoa oTo akpodUoLo
(poeTolpacia Tou 0doVTIKOU VAPATOG).

EN Put the nozzle toward your teeth and slightly close your
lips. Lean over the sink and press On/Off button to start
cleaning.

DE Richten Sie die Duise auf Ihre Zahnzwischenrdume und
schlieBen Sie Ihre Lippen etwas. Lehnen Sie sich tber lhr
Waschbecken und driicken Sie den On/Off Knopf. Fiihren
Sie den Wasserstrahl entlang des Zahnfleischrandes von
Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum. Justieren Sie bei
Bedarf den Druck des Wasserstrahls.

FR Dirigez la buse vers vos espaces interdentaires et fermez
légérement vos lévres. Penchez vous au dessus de votre
évier et appuyez sur le bouton On/Off. Dirigez le jet d’eau le
long de la marge gingivale d’interstice dentaire a interstice
dentaire. Ajustez la pression du jet d‘eau si nécessaire.

GR Bd\te T0 akpoduoio kovtd ota SévTia oag Kat KAeiote
ehadpd Ta xeihn 0ag. ZKOYTE TAvw Ao TO VIITTHPA Kat
Tatrote Tov Slakorm Aettoupyiag On/Off yia va ekvrioete
Tov KaBaplopo.



